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 Pembelajaran kimia yang berbasis pada masalah (PBL) melibatkan 
aktivitas-aktivitas sains dalam proses perolehan pengetahuan dan pengembangan 
kemampuan berpikir pada peserta didik sehingga adanya laboratorium diperlukan 
sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi, sarana laboratorium sebagai pendukung 
aktivitas proses sains peserta didik terkadang belum dapat dimanfatkan secara 
optimal baik karena keterbatasan alat maupun biaya. Selain itu, pembelajaran 
kimia pada pendidikan formal umumnya belum terintegrasi secara optimal dengan 
cabang ilmu lain sehingga diperlukan suatu pendekatan pembelajaran terintegrasi 
yang berbasis laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 
pembelajaran untuk pembelajaran berbasis STEM berupa sistem pendeteksi gas 
karbon dioksida (CO2) yang dilengkapi dengan modul interaktif STEM. 
 Penelitian ini diawali dengan pembuatan modul dan sistem pendeteksi gas 
CO2 yang tersusun atas sensor berbahan oksida logam semikonduktor SnO2, CDM 
4160. Sistem pendeteksi gas dikalibrasi dengan menggunakan flowmeter. Media 
pembelajaran STEM divalidasi dan diimplementasikan pada pembelajaran kimia 
SMA/SMK. Uji coba lapangan dilakukan pada siswa kelas X SMK untuk kelas 
eksperimen dan kontrol. Media yang dikembangkan pembelajaran sistem 
pendeteksi gas CO2 yang terintegrasi dengan bidang ilmu fisika, matematika, dan 
teknologi informasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendeteksi gas CO2 yang telah 
divalidasi oleh 3 dosen kimia dan 2 guru kimia SMA/SMK layak untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran kimia terintegrasi berbasis STEM, dengan skor 
kelayakan sistem pendeteksi gas CO2 sebesar 3,42 dan modul interaktif STEM 
sebesar 3,33. Uji coba lapangan dilakukan pada 33 siswa kelas eksperimen dan 33 
siswa kelas kontrol di SMKN 5 Surabaya. Berdasarkan hasil uji coba lapangan, 
terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan baik pada aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotor. 
 
Kata kunci : gas karbondioksida, media pembelajaran kimia, sistem pendeteksi 
gas, Science Technology Engineering and Mathematics (STEM). 
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 Learning chemistry based on the problem (PBL) involves scientific 
activities in the process of acquisition of knowledge and the development of 
thinking skills in learners so that laboratory is necessary as a learning tool. Yet, 
laboratory instruments to support science activities sometimes have not been 
optimally used because of limited equipment and costs. In addition, chemistry 
learning in formal education have not been optimally integrated with other 
disciplines so that it is necessary to apply integrated laboratory-based in chemistry 
learning. This study aims to develop a mini-scale laboratory equipment for STEM 
based learning in the form of carbon dioxide (CO2) detection system which is 
equipped with an interactive STEM module as chemistry learning media. 
 This research begun with the fabricating of carbon dioxide detection 
system which was composed of semiconductor SnO2 based sensor, CDM 4160. 
Carbon dioxide gas detection system was calibrated by using flowmeter. STEM 
instructional media was validated and implemented in chemistry learning for high 
or vocational school. Field trial conducted on state vocational school students in 
grade X on experimental and control group. Learning media which was developed 
integrated with physics, mathematics, and technology information. 
Results of this research showed that CO2 detection system and interactive 
STEM interactive module which was validated by 3 l ecturers and 2 c hemistry 
teachers is valid to be used as STEM chemistry learning media, with the validity 
score of CO2 detection system 3,42  and STEM interactive module 3,33. Field 
trial was done on 33 s tudents of experimental group and 33 s tudents of control 
group in State Vocational High School 5 Surabaya. Based on the result of field 
trial could be concluded that there was a significant difference in students learning 
outcome on cognitive, affective, and psychomotoric aspect between experimental 
and control group.  
 
 
Keywords : carbon dioxide, chemistry learning media, gas detector, Science 
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1.1 Latar Belakang 
Ilmu kimia merupakan bagian dari sains sehingga dalam perwujudannya 
pembelajaran kimia tidak pernah terlepas dari proses pembelajaran sains. 
Pembelajaran sains berbasis pada masalah atau problem-based learning (PBL), 
yaitu metode pembelajaran berbasis pendekatan konstruktivis dimana siswa 
menjadi pusat pembelajaran dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan 
berdasarkan pengetahuan yang dimiliki secara bersama-sama dalam grup atau tim 
(Juan dan Molina, 2011). Pembelajaran sains tidak hanya mempelajari seberapa 
banyak konten sains yang dapat diingat, namun juga menguasai kemampuan 
proses sains dan menerapkannya dalam suatu penelitian ilmiah (Jeenthong et. al., 
2014) serta mengembangkan kebiasaan berpikir secara ilmiah (Handelsman et. al., 
2010). Oleh karena pembelajaran sains berbasis pada masalah, maka pembelajaran 
sains yang ideal merupakan pembelajaran berbasis laboratorium (Lab-based 
learning) (Hofstein dan Lunetta, 2003). 
Berkaitan dengan aktivitas siswa pada pembelajaran sains maka 
diperlukan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan 
pengalaman belajar dimana siswa berinteraksi dengan bahan dan atau dengan 
model secara langsung (Hofstein dan Lunetta, 2003; Handelsman et. al., 2010). 
Serta sebagai sarana pendukung untuk berlangsungnya eksperimen (Hofstein dan 
Lunetta, 2003; Omosewo, 2006). Penelitian-penelitian terdahulu selama ini hanya 
berfokus pada pemanfaatan sarana laboratorium untuk riset ilmiah, tanpa 
menekankan pada pengembangan sarana berupa alat (instrumen) laboratorium 
(Anderson, 2013). Pemenuhan kebutuhan sarana laboratorium dalam bidang sains 
akan lebih efektif apabila dilakukan pengembangan sarana laboratorium. 
Laboratorium dapat diperkaya dengan perangkat berbasis teknologi, khususnya 




Pembelajaran kimia terintegrasi erat kaitannya dengan kurikulum yang 
dikembangkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum 2013. K urikulum 2013 
dirancang dengan tujuan agar siswa mampu mengembangkan  s ikap,  
pengetahuan,  dan  keterampilan  serta menerapkannya dalam berbagai situasi di 
sekolah dan masyarakat. Kurikulum  t ersebut dikembangkan  be rdasarkan  
penyempurnaan  pola pikir pembelajaran dari  i lmu pengetahuan  tunggal 
(monodiscipline) menjadi  p embelajaran  i lmu  p engetahuan  jamak 
(multidisciplines) atau pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi sangat 
menguntungkan, karena siswa dituntut untuk berpikir secara mendalam dan 
kreatif karena terkait langsung dengan satu bidang ilmu dan bidang ilmu yang lain 
(Depdikbud, 2013). Berkaitan dengan pembelajaran kimia terintegrasi, terdapat 
suatu pendekatan dalam pembelajaran yang dapat mengintegrasikan ilmu kimia 
dengan ilmu lainnya (Lantz, 2009). 
Pendekatan dalam pembelajaran yang dapat mengintegrasikan ilmu kimia 
dengan ilmu lainnya adalah science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) (ITEA, 2009: Lantz, 2009; Hanover Research, 2011). STEM merupakan 
pendekatan dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. 
STEM memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep akademik secara tepat 
dengan menerapkan 4 disiplin ilmu (sains, teknologi, keahlian teknik dan 
matematika). STEM meniadakan penghalang antara 4 disiplin ilmu dengan 
mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dalam satu kesatuan pembelajaran yang 
menyeluruh. Oleh karena itu, STEM seringkali disebut sebagai pendekatan meta-
disiplin (Lantz, 2009). 
STEM memiliki beberapa karakteristik berkaitan dengan penerapannya 
dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis STEM terintegrasi dengan teknologi. 
Dalam pembelajaran digunakan alat-alat digital utamanya komputer (ITEA, 2009; 
Chi, H., dan Jain, H., 2011). Pembelajaran STEM berbasis pada kinerja 
(performance-based), berbasis inkuiri, dan berbasis pada masalah atau problem-
based learning (ITEA, 2009). Pembelajaran berbasis STEM juga menuntut siswa 
untuk menjadi inovator (pembaharu), pemecah masalah, dan penemu yang 
percaya diri, sadar teknologi, serta mampu berpikir logis. Dalam proses 
pembelajaran berbasis STEM digunakan sistem penilaian formatif dan sumatif 
3 
 
berupa tes tulis untuk penilaian kompetensi pengetahuan dan tes kinerja untuk 
penilaian kompetensi keterampilan (Lantz, 2009). 
Pembelajaran berbasis STEM dengan menggunakan media pembelajaran 
diterapkan dalam pendidikan formal. Barrett et. al. (2014) menggunakan modul 
meteorologi dan keteknikan untuk mengedukasikan bahaya meteorologi dan 
keteknikan dari angin tornado. Peningkatan skor rata-rata pertanyaan dalam 
instrumen adalah 40,2% setelah penerapan modul pembelajaran. Hinze et.al. 
(2013) meneliti penerapan pembelajaran berbasis STEM untuk pembelajaran pada 
mata kuliah Kimia Organik di Universitas Texas. Pembelajaran STEM dilakukan 
dengan memvisualisasikan bentuk molekul menggunakan ball-and-stick models 
dan program electrostatic potensial maps (EPMs). Penelitian lain dilakukan oleh 
Nugent et. al. (2010) dengan menerapkan teknologi robotik dan geospasial dalam 
pembelajaran. Berdasarkan penelitian ini, sistem pengukuran hasil belajar dalam 
pembelajaran STEM menggunakan pre tes, pos tes dan angket sikap untuk menilai 
motivasi siswa. 
Berkaitan dengan pembelajaran kimia terintegrasi berbasis STEM, 
diperlukan sarana laboratorium yang praktis dan mudah pengoperasiannya. Sarana 
laboratorium yang dapat dikembangkan sebagai penunjang pembelajaran berbasis 
STEM merupakan sarana laboratorium yang terintegrasi dengan teknologi secara 
aktual. Terdapat berbagai macam teknologi yang telah dikembangkan sebagai 
sarana edukasi, di antaranya penggunaan software komputer sebagai media 
belajar, game edukasi (Klopfer et. al., 2009), teknologi sensor (Srisawasdi, 2012) 
pembelajaran online, dan virtual laboratorium (Johnson, et. al., 2013). Penelitian 
ini menekankan pada penggunaan teknologi sensor sebagai media pembelajaran 
berbasis STEM. Teknologi sensor yang dikembangkan berupa sistem pendeteksi 
gas.  
Teknologi sensor gas menjadi lebih signifikan karena aplikasi umumnya 
dalam beberapa bidang berikut, yaitu (1) produksi di industri (misalnya deteksi 
metana dalam penambangan); (2) industri otomotif (misalnya deteksi gas polutan 
dari kendaraan bermotor); (3) aplikasi medis (misalnya deret sensor untuk 
mensimulasi sistem kerja organ tubuh manusia; (4) pengawasan kualitas udara di 
dalam ruangan (misalnya deteksi gas karbon dioksida); dan (5) studi lingkungan 
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(misalnya monitoring gas rumah kaca) (Liu et. al., 2012; Alam dan Saeed, 2013). 
Penggunaan sensor gas menyediakan beberapa keuntungan seperti biaya rendah, 
waktu respon yang cepat, memiliki antarmuka (interface) yang sederhana, mudah 
dioperasikan, sensitivitas yang tinggi, dan kemampuan untuk mendeteksi gas 
dalam jumlah besar (Wetchakun et. al., 2011). 
Penggunaan rangkaian sistem pendeteksi gas sebagai media pembelajaran 
mengintegrasikan beberapa bidang ilmu, yaitu bidang sains (kimia dan fisika), 
matematika dan teknologi. Interaksi antarmuka sensor dengan gas target atau gas 
yang dideteksi (berupa gas pereduksi ataupun pengoksidasi) akan menyebabkan 
terjadinya reaksi redoks antara gas target dengan permukaan sensor (Wetchakun 
et. al., 2011; Liu, et. al., 2012). Proses kimia yang berlangsung di dalam sensor 
akan menyebabkan adanya aliran elektron. Aliran elektron dalam sensor 
menyebabkan perubahan tegangan ataupun tahanan listrik sehingga proses ini 
melibatkan ilmu fisika (Figaro Engineering Inc., 2004). Sedangkan proses 
visualisasi data digital keluaran sensor dalam bentuk tabel maupun grafik fungsi 
melibatkan ilmu matematika. Selanjutnya penggunaan program komputer 
Microsoft Excel untuk membuat aplikasi yang dapat memvisualisasikan data 
digital keluaran sensor melibatkan ilmu komputer (teknologi). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengembangkan media 
pembelajaran kimia berupa rangkaian sistem pendeteksi gas karbon dioksida 
(CO2) hasil modifikasi dari sensor gas figaro CDM 4160 be serta modul STEM 
interaktif sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia berbasis STEM.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Pembelajaran kimia berbasis STEM berorientasi masalah atau problem-
based learning (PBL) sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan peralatan 
laboratorium yang terintegrasi dengan teknologi. Laboratorium yang terintegrasi 
dengan teknologi diperlukan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas proses sains 
bagi siswa dan sebagai tempat berlangsungnya eksperimen. Namun demikian 
ketersediaan peralatan dan bahan laboratorium yang memenuhi kebutuhan siswa 
masih belum dapat dipenuhi secara optimal karena keterbatasan biaya maupun 
peralatan laboratorium. Oleh sebab itu, timbul perumusan masalah mengenai 
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bagaimana mengemas suatu media pembelajaran kimia berbasis laboratorium 
yang dapat memudahkan siswa untuk mengintegrasikan ilmu kimia ke dalam ilmu 
lain, khususnya sains, teknologi, keahlian teknik dan matematika sesuai esensi 
pembelajaran STEM. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran kimia 
berbasis STEM berupa rangkaian sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2) 
dan modul STEM interaktif untuk pembelajaran kimia pada materi Reaksi Redoks 
dengan pengayaan Elektrokimia. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana penyedia media pembelajaran 
kimia, yaitu media pembelajaran berbasis STEM. Selain itu, penelitian ini 
memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengajaran 








































2.1 Pembelajaran Kimia  
Pembelajaran kimia merupakan pembelajaran yang melibatkan komunikasi 
dua arah antara pendidik dan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan 
konsep-konsep dalam kimia. Pembelajaran kimia yang bermakna dapat diciptakan 
melalui lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat meningkatkan 
pemahaman secara mendalam mengenai berbagai fenomena kimia dalam 
kehidupan (Holbrook, 2005). Penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran 
yang sesuai juga dapat meningkatkan aktivitas proses sains pada siswa dan 
mendorong siswa untuk mempelajari materi kimia pada level makro, submikro 
maupun simbolik. Pembelajaran kimia melibatkan aktivitas-aktivitas sains 
sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan pendekatan konstruktivistik. 
Pendekatan konstruktivistik merupakan pendekatan dalam pembelajaran dimana 
pengetahuan tidak diperoleh siswa secara pasif, akan tetapi dibangun secara aktif 
melalui interaksi dengan objek-objek untuk memahami konsep (Coll dan Taylor, 
2001). 
Metode yang sesuai dengan pendekatan konstruktivistik dalam 
pembelajaran kimia adalah metode inkuiri dan pembelajaran berbasis masalah 
atau problem-based learning (PBL). Dalam metode inkuiri, siswa harus lebih 
memahami isi materi dan perolehan konsep dibandingkan dengan pembelajaran 
konvensional. Perbedaan antara pembelajaran berbasis inkuiri dengan 
pembelajaran konvesional ditunjukkan pada Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel 2.1. 
dapat diketahui bahwa pembelajaran berbasis inkuiri yang menuntut siswa untuk 
aktif akan meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa pada materi yang 
mereka pelajari. Sejalan dengan metode inkuiri, dalam PBL pendidik 
membimbing siswa dalam menerapkan pengetahuan yang mereka miliki untuk 
mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, serta merefleksikan apa yang telah 
mereka pelajari melalui permasalahan yang telah mereka pecahkan (Juan dan 
Molina, 2011; Inel dan Balim, 2013). 
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2.2 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
2.2.1 Karakteristik Pembelajaran STEM 
STEM merupakan pendekatan interdisipliner yang membantu siswa untuk 
memahami secara mendalam tiap-tiap subjek materi yang menekankan sains, 
matematika, dan teknologi (ITEA, 2009; Lantz, 2009: Hanover Research, 2011). 
STEM memiliki beberapa karakteristik berkaitan dengan penerapannya dalam 
pembelajaran. STEM merupakan pembelajaran terintegrasi berbasis inkuiri 
(Lantz, 2009). Istilah inkuiri menekankan pada proses penerimaan informasi 
melalui investigasi (penyelidikan) dalam eksperimen. Tujuan dari pembelajaran 
inkuiri adalah siswa dapat memperoleh pengetahuan dan memahami konsep 
sendiri melalui proses investigasi dan penemuan yang mereka lakukan. Selain itu, 
pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
kreativitas siswa. Bagi pendidik, pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan 
kemampuan penguasaan kelas dan pendalaman materi melalui aktivitas yang 
diberikan kepada siswa (Shamsudin et al., 2013).  
Pendekatan STEM berbasis pada masalah atau problem-based learning 
(ITEA, 2009). PBL merupakan metode pembelajaran berbasis pendekatan 
konstruktivis dimana siswa menjadi pusat pembelajaran dan memecahkan 
permasalahan secara bersama-sama dalam grup, sehingga pendidik bertindak 
sebagai fasilitator dalam pembelajaran (Juan dan Molina, 2011). Permasalahan 
yang diangkat dalam PBL merupakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 
yang berkaitan dengan kimia (Juan dan Molina, 2011; Inel dan Balim, 2013). 
Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan digunakan untuk menunjang proses 
pembelajaran adalah berbagai reaksi kimia dalam kehidupan yang melibatkan gas 
karbon dioksida sebagai produk dan perhitungan konsentrasi gas.  
Karakteristik lain pembelajaran STEM adalah mampu meningkatkan 
aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran (Wismall, et. al., 2014). Selain 
karakteristik tersebut, STEM memacu siswa untuk menjadi inovator (pembaharu), 
pemecah masalah, dan inovator yang percaya diri, sadar teknologi, serta mampu 
berpikir logis. Sebagai pemecah masalah, siswa mampu merancang investigasi 
untuk mengumpulkan dan mengolah data, membuat kesimpulan serta 
menerapkannya dalam kondisi yang berbeda. Sebagai inovator, siswa mampu 
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menerapkan konsep matematika, teknologi dan sains dalam proses keteknikan 
(engineering). Sebagai logical thinkers, siswa mampu memahami dan 
menjelaskan penggunaan teknologi serta mengembangkan kemampuan yang 
diperlukan untuk mengintegrasikan sains dan matematika dengan teknologi 
(Lantz, 2009). 
 
2.2.2 Media Pembelajaran STEM 
Pembelajaran kimia berbasis STEM terintegrasi dengan teknologi. Dalam 
pembelajaran digunakan alat-alat digital utamanya komputer (ITEA, 2009; Chi, 
H., dan Jain, H., 2011) dan media kartun konsep (Inel dan Balim, 2013). Selain 
itu, pembelajaran dapat berupa pembelajaran berbasis web (web-based learning), 
yaitu pembelajaran yang didukung oleh adanya koneksi internet sehingga dapat 
diakses oleh siswa maupun pendidik, penggunaan media pembelajaran interaktif, 
tablet, LCD proyektor, dan kamera digital dapat digunakan sebagai sarana 
penunjang pembelajaran (Lantz, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Chi, H. 
dan Jain, H. (2011) meneliti penggunaan komputer pada siswa yang bermajor 
STEM. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan 
komputasi pada siswa yang berbasis sains, khususnya kimia, melalui alat 
visualisasi yang disebut ChemSketch. Di samping itu, penelitian tersebut juga 
bertujuan untuk membantu siswa memahami struktur molekul dan ikatan molekul 
melalui visualisasi bentuk molekul yang mereka buat dengan pemahaman yang 
mereka miliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85% siswa berpendapat 
bahwa komputasi/visualisasi melalui komputer sangat penting dan penggunaan 
media visualisasi sekaligus dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap 
materi kimia yang mereka pelajari. 
 Penelitian ini menggunakan alat-alat digital berupa komputer atau laptop, 
dan sensor gas. Sebagai sumber belajar disusun modul penunjang proses 
pembelajaran berdasarkan sistem pendeteksi gas karbon dioksida yang 
dikembangkan. National Center for Vocational Education Research Ltd. dalam 
Depdiknas (2008) menyatakan bahwa modul merupakan bahan ajar yang 
digunakan untuk membantu pendidik ataupun instruktor dalam melaksanakan 
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kegiatan pembelajaran serta membantu siswa untuk belajar secara mandiri dalam 
memahami suatu materi. Setiap modul terdiri dari pertanyaan-pertanyaan menarik 
yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan, 
memahami dan menerapkan konsep-konsep suatu materi. Berbagai pertanyaan, 
masalah, dan aktivitas yang disajikan dalam modul dirancang untuk digunakan di 
dalam kelas ataupun laboratorium sebagai media pembelajaran. Modul penunjang 
sistem pendeteksi gas dalam pembelajaran memiliki bagian-bagian diantaranya 
prosedur penggunaan media pembelajaran, petunjuk belajar (petunjuk 
siswa/pendidik), kompetensi yang akan dicapai siswa, content atau isi materi 
pembelajaran yang berkaitan dengan analisis gas karbon dioksida, lembar kerja 
praktikum, informasi pendukung, soal latihan evaluasi, dan kuesioner penilaian 
pembelajaran. Modul yang dikembangkan dalam penelitian disesuaikan dengan 
sistem pendeteksi gas CO2, dengan berbagai kegiatan praktikum yang 
dikembangkan sesuai esensi pembelajaran STEM. 
 
2.3 Sensor Gas  
Sensor merupakan sistem deteksi yang memiliki mekanisme kerja 
mengubah suatu besaran fisis menjadi besaran fisis lainnya.  P enggunaan 
teknologi sensor telah secara luas diteliti dan digunakan dalam berbagai bidang 
dengan manfaat tertentu. Teknologi sensor diaplikasikan untuk mendeteksi gas 
(Simakov et. al. et. al., 2009; Wetchakun et. al., 2011), produksi di industri 
(misalnya deteksi metana dalam penambangan), industri otomotif (misalnya 
deteksi gas polutan dari kendaraan bermotor, aplikasi medis (deret sensor untuk 
mensimulasi sistem kerja organ tubuh manusia, pengawasan kualitas udara di 
dalam ruangan (misalnya deteksi gas karbon dioksida), dan studi lingkungan 
(misalnya monitoring gas rumah kaca) (Liu et. al., 2102). Selain itu, sensor gas 
juga diaplikasikan pada bidang industri komersial termasuk pertanian, biomedik, 
lingkungan, pangan, farmasi dan bidang saintek lainnya (Alam dan Saeed, 2013).  
Sensor gas yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sensor berbasis 
oksida logam semikonduktor. Sensor gas oksida logam semikonduktor komersial 
yang pertama dikembangkan oleh Taguchi pada tahun 1971. Penemuan tersebut 
kemudian dikembangkan menjadi sebuah perusahaan yang memproduksi sensor 
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gas dengan tipe Taguchi Gas Sensor (TGS), yaitu Figaro Engineering inc. 
(Grossmann et. al., 2013). Sensor gas berbahan oksida logam semikonduktor 
menyediakan beberapa keuntungan seperti biaya rendah, waktu respon yang cepat, 
memiliki antarmuka (interface) yang sederhana, mudah dioperasikan, sensitivitas 
yang tinggi, dan kemampuan untuk mendeteksi gas dalam jumlah besar 
(Wetchakun et. al., 2011). Oleh karena beberapa keuntungan tersebut, sensor gas 
berbahan oksida logam  semikonduktor banyak diterapkan dalam alarm (tanda 
bahaya) untuk gas yang bersifat eksplosif, monitoring konsentrasi gas beracun, 
kontrol proses pada dunia industri, kontrol masukan udara pada kabin (Grossmann 
et. al., 2013), dan deteksi gas-gas berbahaya seperti gas NO2,  NO,  N2O,  H2S,  
CO,  NH3,  CH4,  SO2 dan  CO2 (Wetchakun et. al., 2011).  
Liu et. al. (2012) mengklasifikasikan sensor gas berbahan oksida logam  
ke dalam dua jenis yaitu oksida logam  transisi dan non-transisi. Oksida logam  
transisi (misalnya Fe2O3, SnO2, dan ZnO) mengandung logam dengan bilangan 
oksidasi lebih dari satu, sedangkan oksida logam  non-transisi (misalnya, Al2O3) 
mengandung logam dengan hanya satu bilangan oksidasi karena lebih banyak 
energi yang dibutuhkan untuk membentuk tingkat oksidasi lain dari logamnya. 
Sedangkan menurut Wetchakun et. al. (2011) terdapat dua jenis sensor oksida 
logam  semikonduktor, yaitu tipe-n dan tipe-p. Sensor oksida logam  
semikonduktor tipe-n yang memiliki mayoritas pembawa berupa elektron 
(contohnya SnO2, ZnO, Fe2O3 dan sebagainya) dan tipe-p yang memiliki 
mayoritas pembawa berupa orbital kosong yang dapat ditempati elektron bebas 
NiO, CoO, dan sebagainya). Perbedaan utama tipe-n dan tipe-p adalah jika 
temperatur meningkat, sensitivitas sensor oksida logam semikonduktor tipe-n 
pada gas sasaran meningkat, sedangkan tipe-p menurun. Oleh karena itu, oksida 
logam semikonduktor tipe-p memiliki suhu operasi lebih rendah daripada tipe-n. 
Sensor berbahan oksida logam  semikonduktor terutama diterapkan untuk 
mendeteksi gas melalui reaksi redoks antara gas sasaran dan permukaan oksida 
logam. Reaksi antara gas sasaran dengan permukaan oksida melibatkan proses 
transfer muatan antara keduanya dan mengubah konsentrasi pembawa muatan 
bebas pada material sensor. Proses ini menyebabkan terjadinya variasi tahanan 
listrik dari lapisan oksida logam. Variasi tahanan listrik tersebut dapat dideteksi 
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dengan mengukur perubahan kapasitansi, fungsi kerja, massa, ataupun sifat optik 
(Liu et. al., 2012; Grossmann et. al., 2013). 
Beberapa indikator yang harus dipertimbangkan untuk mengevaluasi 
kinerja sensor gas oksida logam  semikonduktor antara lain: (1) sensitivitas, yaitu 
nilai minimum konsentrasi volume gas target ketika gas dapat dideteksi; (2) 
selektivitas, yaitu kemampuan sensor gas untuk mengidentifikasi gas tertentu di 
antara campuran gas-gas lain; (3) waktu respon, yaitu periode waktu ketika 
konsentrasi gas mencapai nilai tertentu dengan ketika sensor menghasilkan sinyal 
peringatan; (4) konsumsi energi, yaitu apakah sensor membutuhkan tegangan dan 
arus yang tinggi dalam rangkaian; dan (5) reversibilitas, yaitu apakah bahan 
penginderaan dapat kembali ke keadaan semula setelah deteksi (Liu et. al., 2012). 
 
2.4.1 Rangkaian Sistem Pendeteksi Gas Karbon dioksida  
2.4.2 Sensor Gas Karbon dioksida 
2.4.2.1 Struktur Sensor Gas Karbon dioksida  
Sensor gas karbon dioksida (CO2) merupakan sensor dengan tipe CDM 
4160 yang diproduksi oleh perusahaan Figaro Engineering Inc. seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2.2: 
 
Gambar 2.2. Sensor gas figaro CDM 4160 
                (Figaro Engineering Inc., 2004) 
 
Berdasarkan Gambar 2.2., CDM 4160 m erupakan unit baru yang menggunakan 
TGS 4160, j enis sensor gas figaro yang digunakan untuk deteksi gas karbon 
dioksida (CO2) dengan limit deteksi 400-4500 ppm. CDM 4160 berbentuk modul 
untuk memproses sinyal dengan mikrokomputer (Figaro Engineering Inc., 2004)..  
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Material oksida logam  yang digunakan sebagai bahan pembuatan TGS 
4160 adalah timah(IV) oksida (SnO2). Sensor berbahan oksida logam SnO2 
tergolong ke dalam semikonduktor tipe-n yang menunjukkan adanya penurunan 
tahanan sensor ketika dipaparkan pada gas pereduksi, sebaliknya terjadi 
peningkatan konduktivitas dan tahanan sensor ketika dipaparkan pada gas 
pengoksidasi (Wetchakun et. al., 2011; Grossmann et al., 2013). SnO2 dapat 
digunakan sebagai piezeoelectrical transduser atau pengubah daya tekanan 
menjadi tegangan atau arus listrik. Pada sensor berbahan SnO2, desorpsi panas dari 
partikel gas pada permukaan sensor atau pemisahan antara tingkat energi yang 
diinduksi oleh gas dan partikel oksigen pada selisih energi sensor berbahan film 
dapat diidentifikasi sebagai agen pengidentifikasi. Kemampuan identifikasi dari 
sensor gas semikonduktor tunggal berbasis film tipis SnO2 ditunjukkan oleh 
ketergantungan konduktivitas sensor pada konsentrasi gas (Simakov et. al., 2009). 
SnO2 sebagai bahan sensor gas lebih umum digunakan daripada oksida logam  
lainnya karena jumlahnya yang melimpah, murah, dan tidak berbahaya. 
Penggunaan oksida logam  SnO2 untuk memonitoring kadar gas CO2 diteliti oleh 
Abderrahim et al. (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensor oksida 
logam  SnO2 efektif dalam mengukur kadar CO2 di atmosfer. 
 
2.4.2.2 Prinsip Kerja Sensor Gas Karbon dioksida 
Secara umum, nilai gaya kelistrikan (tegangan ataupun tahanan) pada 
sensor bergantung pada banyak sedikitnya jumlah oksigen yang mengenai sensor. 
Perubahan jumlah oksigen yang mengenai lapisan timah(IV) oksida akan 
menyebabkan perubahan penghalang potensial pada batas butir (grain boundary) 
sensor. Perubahan penghalang potensial kemudian dapat menyebabkan perubahan 
nilai tahanan sensor. Proses adsorbsi oksigen pada permukaan sensor tanpa 



















Gambar 2.4. Proses adsorbsi oksigen oleh sensor tanpa adanya gas target 
             (Figaro Engineering Inc., 2004) 
 
Berdasarkan Gambar 2.4., apabila sensor berbahan oksida logam  SnO2 
dipanaskan pada suhu operasional TGS 4160, oksigen akan diadsorbsi pada 
permukaan kristal SnO2. Adsorbsi oksigen oleh permukaan kristal ditunjukkan 
oleh persamaan reaksi berikut: 
)()(2
1
222 xadx SnOOSnOO −
−
− →+           (2.1) 
)()( 22 adsOegO
−− ⇔+             (2.2) 
Proses tersebut terjadi karena pada saat oksigen diadsorbsi pada permukaan 
sensor, permukaan kristal mendonorkan elektron pada oksigen bermuatan negatif 
seperti ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut: 
−− ⇔+ 22 )( OeadsO             (2.3) 
−−− ⇔+ OeO 22             (2.4) 
−−− ⇔+ 2OeO             (2.5) 
Ion-ion oksigen O2
-, O- dan O2- stabil dibawah suhu 100ºC, antara 100ºC dan 
300ºC, dan di atas 300ºC (Wetchakun et. al., 2011).  
Secara umum, ketika gas pereduksi diserap pada permukaan oksida logam 
maka level penghalang potensial akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika 
gas pengoksidasi diserap pada permukaan oksida logam semikonduktor maka 
level penghalang potensial akan mengalami kenaikan (Figaro Engineering Inc., 
2004). 





Ketika sensor CDM 4160 dipanaskan pada suhu operasi dan dipaparkan 
pada gas CO2, gas CO2 yang berlaku sebagai gas pengoksidasi akan diserap pada 
permukaan kristal SnO2. Adsorbsi gas CO2 pada permukaan kristal menyebabkan 
pengurangan konsentrasi oksigen pada permukaan oksida logam semikonduktor 
sehingga terjadi proses reduksi gas CO2. Gas karbon dioksida bereaksi dengan ion 
oksigen teradsorbsi O- saat teradsorb pada permukaan oksida logam. Permukaan 
oksida logam akan mengalami oksidasi karena kekurangan elektron, sedangkan 
ion-ion oksigen penyusun struktur kisi kristal akan berikatan dengan gas karbon 
dioksida sehingga menyebabkan terjadinya vakansi oksigen atau ruang kosong 
(Wetchakun et. al., 2011). Reaksi reduksi gas karbon dioksida ditunjukkan oleh 
persamaan reaksi berikut: 
)()( 22 adsCOegCO
−− →+             (2.6) 
)(2)(2)()( 22 adsOgCOeadsOadsCO −−−− +→++        (2.7) 
Berdasarkan reaksi tersebut, gas CO2 menyebabkan oksigen dalam bentuk 
−
adO  
yang berada pada permukaan kristal sensor tertarik membentuk molekul CO. 
Reaksi tersebut membutuhkan elektron dari permukaan oksida logam sehingga 
mengakibatkan berkurangnya konsentrasi elektron pada permukaan 
semikonduktor SnO2. Hal tersebut menyebabkan rapat muatan negatif oksida 
menurun, sedangkan penghalang potensial dan nilai tahanan sensor mengalami 
kenaikan. Oleh karena itu, kenaikan konsentrasi gas CO2 akan meningkatkan nilai 
tahanan keluaran sensor gas CO2. Pada pendeteksian gas pereduksi oleh sensor 
TGS, hubungan antara tahanan dan konsentrasi gas dapat dinyatakan oleh 
persamaan berikut untuk  konsentrasi gas dengan rentang tertentu: 
R = A [C]-α             (2.8) 
dengan R adalah resistansi (tahanan) sensor, C adalah konsentrasi gas, A adalah 
koefisien respon gas, dan α adalah sensitivitas. Konstanta A dan α tergantung 






2.4.2.3 Karakteristik Sensor Gas Karbon Dioksida 
Sensor gas CDM 4160 s ebagai pendeteksi gas karbon dioksida memiliki 
beberapa karakteristik. Pertama, tahanan sensor bergantung pada tekanan parsial 
oksigen. Pengurangan tekanan parsial oksigen akan menurunkan tahanan sensor. 
Kedua, memiliki sensitivitas terhadap gas. Hubungan tahanan sensor dengan 
konsentrasi gas adalah linear pada skala logaritmik untuk konsentrasi gas dalam 
rentang tertentu (dari beberapa ppm sampai beberapa ribu ppm). Sensor ini akan 
menunjukkan kepekaan terhadap gas pengoksidasi maupun gas pereduksi yang 
dioptimalkan oleh rumusan material penginderaan dan temperatur sensor. Untuk 
gas pereduksi, hubungan antara konsentrasi gas dengan tahanan sensor  
ditunjukkan Gambar 2.6. Berdasarkan Gambar 2.6. tersebut, nilai tahanan sensor 
yang sebenarnya bervariasi tergantung pada berbagai jenis sensor sehingga 
karakteristik sensitivitas sensor terhadap gas dinyatakan sebagai rasio tahanan 
sensor dalam berbagai konsentrasi gas (Rs) terhadap tahanan pada gas target 
dengan konsentrasi tertentu (Ro). 
 
Gambar 2.6. Grafik resistansi sensor terhadap gas 
            (Figaro Engineering Inc., 2004) 
 
Sedangkan sensitivitas sensor gas karbon dioksida terhadap gaya kelistrikan 
ditunjukkan oleh Gambar 2.7. berikut: 





Gambar 2.7. Grafik ∆EMF sensor terhadap gas 
             (Figaro Engineering Inc., 2004) 
 
Gambar 2.7. menunjukkan bahwa konsentrasi gas CO2 berbanding lurus dengan 
∆EMF (electromotive force). ∆EMF merupakan gaya kelistrikan (dengan satuan 
volt) yang didapatkan dari selisih antara EMF pada konsentrasi gas tertentu 
dikurangi dengan EMF pada 400 ppm  CO2. Ketiga, respon sensor berlangsung 
cepat. Keempat, sensor gas memiliki kergantungan pada suhu dan kelembaban. 
Ketergantungan sensor gas karbon dioksida pada kelembaban ditunjukkan pada 
Gambar 2.8: 
 
Gambar 2.8. Ketergantungan sensor terhadap kelembaban 
    (Figaro Engineering Inc., 2004) 
 
Konsentrasi gas (ppm) 
Kelembaban relatif (%) 
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Berdasarkan Gambar 2.8., kelembaban relatif sensor CO2 dapat mempengaruhi 
nilai ∆EMF sensor. Selain itu, kelembaban menyebabkan penurunan Rs sebagai 
uap air yang teradsorbsi di permukaan sensor. Prinsip deteksi sensor gas karbon 
dioksida didasarkan pada adsorpsi kimia dan desorpsi gas pada permukaan sensor. 
Akibatnya, suhu lingkungan akan mempengaruhi karakteristik sensitivitas dengan 
mengubah laju reaksi kimia. Kelima, sensor gas memiliki stabilitas dan daya 
tahan baik. CDM 4160 bersifat stabil dari waktu ke waktu sehingga cocok 
digunakan untuk operasi tanpa biaya perawatan yang tinggi (Figaro Engineering 
Inc., 2004). 
 
2.6 Gas Karbon Dioksida 
2.6.1 Struktur dan Ikatan Karbon Dioksida  
Karbon dioksida (CO2) merupakan senyawa kimia yang terdiri dari dua 
atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Molekul 
karbon dioksida mengandung dua ikatan rangkap yang berbentuk linear. Struktur 
molekul CO2 ditunjukkan oleh Gambar 2.10: 
 
Gambar 2.10. Struktur molekul CO2 
          (Mattson et. al., 2006) 
 
Ikatan C=O pada molekul CO2 ekuivalen dengan panjang 116.3 pm  sehingga 
molekul CO2 simetri. Karena molekulnya simetri, CO2 memiliki momen dipol nol 
atau tidak bersifat dipol. 
 
2.6.2 Karakteristik Gas Karbon Dioksida 
Karbon dioksida memiliki beberapa sifat fisika untuk memudahkan cara 
membedakannya dengan gas lain.  Karbon dioksida berwujud gas pada keadaan 
temperatur dan tekanan standar. Gas CO2 memiliki massa molar 44,0095 g/mol. 
Gas tersebut memiliki karakteristik tidak berwarna dan tidak berbau pada 




Selain itu, gas CO2 tidak begitu reaktif dan tidak mudah terbakar. Kelarutan gas 
CO2 dalam air adalah 3,48 g/L pada 0 ºC dan 1,45 g/L pada 25 ºC. Ketika gas CO2 
dilarutkan dalam air maka menghasilkan CO2 (aq). Kerapatan jenis gas CO2 50% 
lebih besar daripada udara. Pada 25 ºC dan 1 atm kerapatan jenis gas CO2 sebesar 
1.799 g/L, sedangkan udara 1.18 g/L (Mattson et. al., 2006). 
Gas karbon dioksida merupakan komponen gas rumah kaca paling utama 
pada atmosfer bumi di samping metana (13%), nitrogen oksida (6%), dan 
fluorokarbon (13%). Gas CO2 dapat diproduksi ulang melalui proses fotosintesis. 
Fotosintesis merupakan proses pengubahan bentuk energi cahaya menjadi energi 
kimia oleh tumbuhan hijau dan organisme lain. Energi panas ditangkap dan 
digunakan untuk mengubah karbon dioksida, air dan mineral lain menjadi oksigen 
dan energi yang kaya akan senyawa organik (Wetchakun et. al., 2011). 
 
2.6.3 Reaksi Kimia yang Menghasilkan Gas Karbon Dioksida 
Reaksi kimia (chemical reaction) merupakan proses yang mengonversi 
sekelompok zat yang disebut reaktan (reactant) menjadi sekelompok zat baru yang 
dinamakan produk (product). Dengan kata lain, reaksi kimia adalah proses yang 
menghasilkan perubahan kimia. Adanya perubahan kimia ditandai dengan 
beberapa indikator seperti adanya perubahan warna, pembentukan endapan 
(padatan) dalam larutan jernih, evolusi gas, dan evolusi atau penyerapan kalor 
(Petrucci et. al., 2011). 
Salah satu indikator terjadinya reaksi kimia adalah evolusi gas. Gas karbon 
dioksida dihasilkan melalui beberapa reaksi. Reaksi yang menghasilkan karbon 
dioksida adalah reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon. Salah satu contohnya 
adalah reaksi pembakaran sempurna etanol dengan yang dinyatakan oleh 
persamaan reaksi berikut: 
)(2)(2)(252 322)( lgg OHCOOaqOHHC +→+         (2.8) 
Contoh lain reaksi pembakaran hidrokarbon yang menghasilkan karbon dioksida 




)(2)(2)(2112212 111212)( lgg OHCOOaqOHC +→+         (2.9) 
 
 
2.7 Pembelajaran Kimia Terintegrasi pada Sistem Pendeteksi Gas CO2 
Pembelajaran kimia berbasis STEM dengan sistem pendeteksi gas CO2 
dapat diterapkan pada materi kimia Reaksi Redoks yang terdapat KD 3.2 dan 3.3 
Kurikulum 2013 ( Kemendikbud, 2013). Interaksi antarmuka sensor dengan gas 
target atau gas yang dideteksi akan menyebabkan terjadinya reaksi redoks antara 
gas target dengan permukaan sensor. Reaksi redoks yang terjadi pada proses 
pendeteksian gas karbon dioksida (CO2) merupakan reaksi yang melibatkan 
transfer elektron antara oksidator (zat yang menerima elektron) dan reduktor (zat 
yang melepas elektron). Ketika gas CO2 mengenai permukaan sensor, gas CO2 
bereaksi dengan ion oksigen teradsorbsi sehingga tereduksi menjadi molekul CO 
seperti ditunjukkan persamaan reaksi berikut: 
−−− +→++ 22 2)(3 OgCOeOCO         (2.10) 
Sebaliknya, ion oksigen teradsorbsi (O-) pada permukaan oksida logam 
semikonduktor mengalami oksidasi untuk membentuk oksigen seperti ditunjukkan 
persamaan reaksi berikut: 
−− +→ eOO 22
1
          (2.11)
 
Adanya reaksi redoks menimbulkan aliran elektron dari elektroda yang bermuatan 
positif ke elektroda yang bermuatan negatif dalam suatu sel reaksi redoks 
(Petrucci, 2011). 
Pembelajaran kimia berbasis STEM dengan menggunakan mini-scale 
laboratory sistem pendeteksi gas CO2 terintegrasi dengan bidang ilmu lain yaitu 
fisika, matematika, dan teknologi informasi. Integrasi antara bidang ilmu kimia 




Gambar 2.11. Peta Konsep Integrasi Kimia dengan Fisika, Matematika, dan 
                            Teknologi Informasi pada Pembelajaran STEM (Kemendikbud,  
                            2013) 
 
Berdasarkan Gambar 2.11. integrasi penggunaan pembelajaran STEM dengan 
sistem pendeteksi gas pada ilmu fisika ditunjukkan oleh adanya rangkaian listrik 
dari sistem pendeteksi gas CO2 yang terdiri dari power supply DC 5 volt, op amp 
untuk penguat sinyal, resistor dan kapasitor (Figaro Engineering Inc., 2004).  
Penggunaan teknologi sensor berkaitan erat dengan materi listrik pada 
ilmu fisika sesuai dengan KD 3.5, 3.6, dan 3.11 Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 
2013). Selain itu, proses kimia yang berlangsung di dalam sensor akan 
menyebabkan adanya aliran elektron. Aliran elektron dalam sensor menyebabkan 
























Hubungan antara tegangan dan tahanan listrik dinyatakan oleh Hukum Ohm 
dalam persamaan berikut: 
R
VI =                          (2.12) 
dengan V adalah tegangan listrik (volt), I adalah arus listrik (ampere), dan R 
adalah resistansi atau tahanan listrik (Ω atau ohm). Persamaan tersebut 
menunjukkan bahwa besarnya kuat arus listrik sebanding dengan tegangan 
potensial, akan tetapi berbanding terbalik dengan tahanan listrik  ( McWeeny, 
2009). 
Selanjutnya proses visualisasi data digital keluaran sensor dalam bentuk 
tabel maupun grafik fungsi melibatkan ilmu matematika. Pembelajaran dengan 
menggunakan sensor lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk 
menginterpretasikan data kuantitatif dalam bentuk grafik daripada cara 
memperoleh ataupun menggambar grafik. Dalam matematika, terdapat beberapa 
jenis grafik fungsi diantaranya grafik fungsi persamaan garis lurus, fungsi 
trigonometri, fungsi periodik, fungsi nilai mutlak, dan fungsi logaritmik. Grafik 
hubungan antara konsentrasi sensor dengan ∆EMF merupakan grafik fungsi 
persamaan garis lurus dengan persamaan y = mx + c (Surowski, 2009). Proses 
penginterpretasian grafik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 
membantu konstruksi pengetahuan, dan mengembangkan konsep pada siswa 
(Aksela, 2011). Persamaan garis dan grafik fungsi dipelajari dalam KD 3.13 
Kurikulum 2013 unt uk kompetensi dasar Matematika (Kemendikbud, 2013). 
Penerapan sistem pendeteksi gas CO2 juga terintegrasi dengan teknologi informasi 
karena membantu memudahkan siswa untuk menyajikan data dalam bentuk grafik 









3.1 Alat dan Bahan Penelitian 
3.1.1 Alat Penelitian  
 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor figaro CDM 4160, 
piranti akuisisi data berupa mikrokontroler Arduino, flow meter, wadah sampel, 
pompa gas, selang plastik, komputer atau laptop, gelas kimia, tabung reaksi, dan 
penjepit tabung reaksi. 
 
3.1.2 Bahan Penelitian 
Bahan yang digunakan untuk kalibrasi sensor adalah gas CO2 UHP, gas 
N2. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk simulasi percobaan kimia 
adalah akuades, gula dan etanol PA. 
 
3.2 Rancangan Penelitian  
Rancangan penelitian dan pengembangan media pembelajaran kimia 
dengan sistem pendeteksi gas CO2 mengadaptasi model ADDIE (Analysis phase, 
Design phase, Development phase, Implementation phase, and Evaluation phase) 
yang terdiri dari 5 fase. Pemilihan model ADDIE sebagai desain pengembangan 
dikarenakan berbagai model desain instruksional dalam penelitian pengembangan 
umumnya didasarkan pada 5 tahap yang terdapat dalam model ADDIE. Di 
samping itu, model ADDIE umum digunakan untuk pengembangan media 
pembelajaran. 
 
3.3 Prosedur Penelitian  
Pembuatan sistem pendeteksi gas CO2 disesuaikan dengan rancangan yang 
telah dibuat. Sistem pendeteksi gas CO2 kemudian dikalibrasi dengan 
menggunakan flowmeter. Gas CO2 dikombinasikan dengan gas N2 dengan 
perbandingan tertentu, difungsikan untuk mengeluarkan gas CO2 dengan 
konsentrasi sebesar 1000, 2000, 3000, da n 4000 ppm. Setelah perbandingan gas 
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CO2/ N2 melalui sensor, dilakukan pengukuran perubahan tegangan keluaran 
sensor untuk masing-masing konsentrasi gas CO2. Berdasarkan data hasil kalibrasi 
dapat dibuat grafik konsentrasi  gas CO2 terhadap ∆EMF (electromotive force) 
keluaran sensor (Figaro Engineering inc., 2004). Grafik linear yang didapatkan 
kemudian ditentukan dalam bentuk persamaan matematika yaitu 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑐𝑐. 
Sistem pendeteksi gas CO2 yang terkalibrasi kemudian diuji coba dengan 
kegiatan praktikum yang akan diberikan kepada siswa. Praktikum atau percobaan 
yang disimulasikan pada rangkaian sistem pendeteksi gas CO2 adalah reaksi-
reaksi kimia yang menghasilkan gas CO2. Reaksi-reaksi tersebut adalah reaksi 
pembakaran etanol dan pembakaran gula dalam tabung reaksi. Ketika gas CO2 
dari hasil reaksi kimia mencapai permukaan sensor dan menghasilkan sinyal, 
maka akan dihasilkan grafik konsentrasi gas CO2 terhadap tegangan keluaran atau 
∆EMF (electromitive force). Data keluaran sensor berupa tegangan dan 
konsentrasi CO2 ditampilkan melalui aplikasi Arduino dan dapat disajikan dalam 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Fabrikasi Sistem Pendeteksi Gas CO2 
Sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2) dikembangkan dari sensor 
gas keluaran Figaro Engineering inc., yaitu CDM 4160, yang memiliki limit 
deteksi 400-4500 ppm. Sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2)  t ersusun 
atas sensor CDM 4160, wadah kaca, rangkaian akuisisi data, pompa udara, dan 
monitor. Rangkaian akuisisi data yang digunakan berupa mikrokontroler ATMega 
328, Arduino Duemilanove, yang dilengkapi dengan software Arduino sebagai 
program yang berfungsi untuk menampilkan angka mentah yang nilainya 
ekuivalen dengan sinyal listrik yang dihasilkan dari pengukuran kadar gas karbon 
dioksida. Hasil pembuatan sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2)  
ditunjukkan pada Gambar 4.1.: 
 
 
Gambar 4.1. Rangkaian Sistem Pendeteksi Gas CO2 
          
Berdasarkan Gambar 4.1., komponen sistem pendeteksi gas CO2 yang utama 
adalah sensor CDM 4160 yang berfungsi sebagai bahan penginderaan. Sensor 
CDM 4160 be rbahan dasar oksida logam semikonduktor SnO2. Komponen lain 










melakukan reaksi-reaksi pembakaran yang menghasilkan gas CO2 dan 
mikrokontroler sebagai program pengolah data analog keluaran sensor menjadi 
data digital sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui hasil pengukuran 
kadar gas CO2. Selain beberapa komponen tersebut, terdapat monitor yang 
menampilkan data digital keluaran sensor dan pompa udara yang berfungsi untuk 
mengembalikan udara ke ambient (udar lingkungan sekitar) setelah pengukuran 
kadar gas CO2. Aliran gas ke dalam wadah kaca dikendalikan secara manual 
dengan menggunakan kran (valve). 
Cara kerja sistem pendeteksi gas CO2 dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Pada saat sistem pendeteksi gas CO2 tidak dipaparkan pada gas CO2, software 
Arduino pada monitor akan menampilkan data digital yang menunjukkan 
baseline sensor. 
2. Pada saat reaksi kimiawi yang menghasilkan gas CO2 berlangsung pada wadah 
kaca, gas CO2  pada wadah kaca terpapar pada sensor. Selanjutnya ADC pada 
mikrokontroler ATmega 328 melakukan pembacaan terhadap sensor CDM 
yang kemudian dikonversi dari nilai tegangan analog menjadi data digital. 
3. Software Arduino yang ditampilkan pada monitor melakukan program 
pembacaan dan penyimpanan data hasil pengiriman oleh mikrokontroler. Pada 
software ini, data digital sensor ditampilkan dalam bentuk angka yang dapat 





                              (4.1) 
dengan V = tegangan keluaran sensor (volt) 
      x  = angka yang muncul pada Arduino 
 
4.2 Kalibrasi Sistem Pendeteksi Gas CO2 
Sistem pendeteksi gas CO2 dikalibrasi dengan menggunakan 1000, 2000,  
3000, dan 4000 ppm gas CO2. Pemilihan konsentrasi gas CO2 untuk kalibrasi 
didasarkan pada limit deteksi sensor CDM 4160 dengan limit deteksi 400-4500 
ppm (Figaro Engineering inc., 2006). Variasi konsentrasi gas CO2 dilakukan 
dengan mengalirkan sejumlah gas CO2 dengan gas nitrogen (N2) ke sensor dengan 
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perbandingan tertentu sesuai konsentrasi gas CO2 yang diinginkan. Hasil kalibrasi 
sistem pendeteksi gas CO2 ditunjukkan pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1. Pengujian kadar gas CO2 terhadap tegangan keluaran sensor (∆EMF) 
Kadar 
CO2 (ppm) 






Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 
1000 0,5474 0,5621 0,5914 0,5670 0,01829 
2000 1,0850 1,1681 1,1926 1,1486 0,04602 
3000 2,0528 2,0626 2,1603 2,0919 0,04855 
4000 2,7175 2,7370 2,8055 2,7533 0,03772 
 
Berdasarkan Tabel 4.1., dapat diketahui bahwa hasil pengukuran nilai tegangan 
keluaran sensor untuk setiap kadar CO2 pada 3 kali pengulangan memiliki nilai 
yang berdekatan sehingga dapat disebut presisi. Presisi merupakan derajat 
kedekatan hasil pengukuran antara satu dengan lainnya. Suatu hasil pengukuran 
dikatakan mempunyai presisi tinggi apabila nilainya saling berdekatan atau 
mengumpul (Harvey, 2000). Pada Tabel 4.1., t erdapat nilai standar deviasi pada 
setiap pengukuran kadar gas CO2. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka nilai 
presisinya paling tinggi. Dengan demikian pengukuran 1000 ppm gas CO2 dengan 
sistem pendeteksi gas merupakan pengukuran dengan nilai presisi paling tinggi 
untuk tiap pengulangan.  
Hasil kalibrasi sensor dalam bentuk grafik ditunjukkan oleh Gambar 4.2: 

















Gambar 4.2. Kurva Kalibrasi Sistem Pendeteksi Gas CO2 
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Berdasarkan Gambar 4.2., konsentrasi gas CO2 berbanding lurus dengan tegangan 
keluaran sensor. Pada saat sistem pendeteksi gas dipaparkan pada gas CO2, gas 
CO2 yang berlaku sebagai gas pengoksidasi akan diserap pada permukaan kristal 
SnO2 dan bereaksi dengan ion oksigen teradsorbsi O
- sehingga menyebabkan 
adanya kekurangan elektron pada permukaan oksida elektron. Kurangnya 
konsentrasi elektron pada permukaan kristal SnO2 menyebabkan rapat muatan 
negatif oksida menurun, sedangkan tegangan keluaran dan nilai tahanan sensor 
mengalami kenaikan. Hasil kalibrasi sensor gas CO2 digunakan untuk 
memudahkan konversi nilai tegangan keluaran sensor menjadi konsentrasi gas 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Media pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (STEM) terdiri dari sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2) 
dan modul interaktif STEM. Sistem pendeteksi gas CO2 dikalibrasi dengan 
menggunakan flowmeter pada konsentrasi 1000, 2000, 3000, dan 4000 ppm CO2 
sehingga menghasilkan persamaan kurva kalibrasi y=0,00075x-0,235. Media 
pembelajaran berbasis STEM yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran kimia terintegrasi pada materi Reaksi Redoks untuk Kelas X 
SMA/SMK semester genap. Media pembelajaran tersebut digunakan sebagai 
media percobaan pembakaran etanol dan gula untuk menggali konsep reduksi dan 
oksidasi pada siswa.  
Media pembelajaran berbasis STEM dengan topik sistem pendeteksi gas 
karbon dioksida divalidasi dan diujicobakan pada siswa kelas X Kimia Analisis 
(KA) di SMKN 5 Surabaya. Hasil validasi ahli modul menunjukkan bahwa media 
pembelajaran kimia terintegrasi berbasis STEM berupa sistem pendeteksi gas CO2 
memiliki kriteria valid (layak digunakan untuk media pembelajaran) dengan skor 
3,42 dan modul interaktif STEM memiliki kriteria valid (layak digunakan untuk 
media pembelajaran) dengan skor 3,33 (1-4). Sedangkan hasil uji coba lapangan 
menunjukkan adanya perbedaan hasil pencapaian kompetensi yang cukup 
signifikan (kognitif, afektif, dan psikomotor) antara siswa yang mengikuti 
pembelajaran reaksi redoks dengan pembelajaran STEM dan siswa yang 
mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional. Rata-rata nilai kognitif 
siswa setelah pembelajaran berlangsung adalah 7,8 pada kelas eksperimen dan 7,4 
(0-10) pada kelas kontrol. Sedangkan nilai afektif siswa pada kelas eksperimen 
memperoleh rata-rata nilai 3,32 dan siswa kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai 




5.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat 
disarankan adalah: 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan 
media pembelajaran berbasis STEM dengan topik sistem pendeteksi gas CO2 
di SMA. 
2. Pengembangan media pembelajaran STEM dalam bentuk inovasi lain perlu 
dilakukan pada level sekolah menengah maupun perguruan tinggi untuk 
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A. Skema Kerja  




























Sensor gas CDM 4160 
- Dirangkai dengan mikrokontroler melalui pin 
nomor 1, 2, dan 5 pada sensor 
Rangkaian sensor CDM 
4160 + mikrokontroler 
- Dihubungkan dengan komputer melalui USB 
- Dilakukan pemanasan ± 2 jam  
- Diklik tombol reset pada CDM 4160  
sensor CDM 4160 + 
mikrokontroler + komputer 
- Diinstal software Arduino 
- Diprogram dengan Microsoft Visual Basic 9.0 
- Dihubungkan dengan wadah kaca dan pompa 
udara melalui selang 
Rangkaian sistem 
pendeteksi gas CO2 
Wadah kaca pada rangkaian 
sistem pendeteksi gas  
- Diukur tahanan awal sensor ketika wadah gas 
CO2 dikosongkan dari wadah kaca 
- Disuplai campuran gas CO2/N2 dengan 
komposisi gas CO2 sebesar 0,1%, 0,2%, 
0,3%, dan 0,4% 
- Diukur perubahan tahanan keluaran atau 
∆EMF yang muncul pada tampilan Arduino 
- Diulangi prosedur kalibrasi sebanyak 3 kali 
 
Kurva kalibrasi  
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A.3. Simulasi eksperimen untuk rangkaian sistem pendeteksi gas CO2 
 






























10 mL tetes larutan C2H5OH 
 
- Dimasukan ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 
- Dibakar 
- Dihasilkan gas CO2 yang mengalir ke sensor 
- Diamati ∆EMF yang muncul pada display komputer 
 
Kurva waktu pengukuran (detik) terhadap 
tegangan (volt) 
10 mL tetes akuades 
 
Dimasukkan ke dalam gelas kimia (rasio 
volume alkohol dan akuades=1:1) 
selembar kertas 
 
1 spatula gula 
 
- Dibakar 
- Dihasilkan gas CO2 yang mengalir ke sensor 
- Diamati ∆EMF yang muncul pada display komputer 
 
Kurva waktu pengukuran (detik) terhadap 
tegangan (volt) 
- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi  
- Ditutup dengan sumbat yang diberi selang 
87 
 





























Materi Reaksi Redoks 
- Dianalisis indikator dan tujuan pembelajaran sesuai KI dan KD 
pada kurikulum 2013 
- Disusun peta konsep untuk memudahkan penulisan sub materi  
- Diklasifikasikan sub-sub materi berdasarkan peta konsep 
 
Sub-sub Materi Reaksi 
Redoks 
- Disusun konten bahan ajar untuk tiap sub materi 
- Dibuat kegiatan pembelajaran (melibatkan penggunaan sistem 
pendeteksi gas CO2 yang telah dikembangkan) untuk tiap sub 
materi.  
- Diintegrasikan dengan ilmu fisika, matematika, dan ilmu komputer 
(teknologi) 
- Disusun asesmen berdasarkan konten materi dan kegiatan 
 
 Modul STEM Interaktif  
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B. Rencana dan Jadwal Kegiatan Penelitian  
No. Aktivitas Penelitian Bulan 
1 2 3 4 5 6 
1. Studi literatur 
 
      
2. Persiapan peralatan dan bahan 
penelitian 
      
3. Penyusunan konsep modul 
STEM 
      
4. Pembuatan dan kalibrasi sistem 
pendeteksi gas CO2 
      
5. Penyusunan dan validasi 
modul STEM 
      
6. Uji coba awal pengetahuan 
siswa 
      
7. Uji coba lapangan skala kecil       
8. Analisis data validasi        
9. Penyusunan laporan (Thesis)        
 
C. Komponen Penilaian dalam Pembelajaran STEM 
No Aspek yang 
dinilai 
Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 
1 Pengetahuan 
(kognitif) 
Tes tertulis Tes pilihan ganda (alasan 
observatif untuk jawaban yang 
dipilih siswa) dan esai 
2 Keterampilan 
(psikomotor) 
Tes kinerja Lembar Observasi Kinerja 
3 Sikap (afektif) Penilaian sikap dengan 
skala Likert 
Lembar Observasi Sikap dan 























CO2 N2 awal akhir awal akhir 
Percobaan 1  
1000 
1 999 95 207 0,4643 1,0117 
Percobaan 2 1 999 94 209 0,4594 1,0215 
Percobaan 3 1 999 94 215 0,4594 1,0508 
Percobaan 1 2000 2 998 94 316 0,4594 1,5445 
Percobaan 2 2 998 95 334 0,4643 1,6325 
Percobaan 3 2 998 94 338 0,4594 1,6520 
Percobaan 1 3000 3 997 93 513 0,4545 2,5073 
Percobaan 2 3 997 93 515 0,4545 2,5171 
Percobaan 3 3 997 93 535 0,4545 2,6149 
Percobaan 1 4000 4 996 93 649 0,4545 3,1720 
Percobaan 2 4 996 93 653 0,4545 3,1916 
Percobaan 3 4 996 94 668 0,4594 3,2649 
 






dengan V = tegangan keluaran sensor (volt) 
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merupakan pembelajaran yang 
melibatkan komunikasi dua arah 



























memahami dan mengaplikasikan 
konsep-konsep dalam kimia. 
Pembelajaran kimia merupakan 
bagian dari sains di mana 
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 Pembelajaran kimia pada pendidikan formal umumnya belum 
terintegrasi secara optimal dengan cabang ilmu lain sehingga diperlukan 
pendekatan terintegrasi yang berbasis laboratorium, yaitu pembelajaran kimia 
berbasis STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran sistem pendeteksi 
gas karbon dioksida (CO2) dan modul interaktif STEM. Sistem pendeteksi gas 
CO2 tersusun dari sensor gas oksida logam semikondutor SnO2, mikrokontroler 
ATmega 328, dan program Arduino untuk proses akuisisi data. Sistem 
pendeteksi gas kemudian dikalibrasi dengan menggunakan flowmeter. 
Kalibrasi menunjukkan bahwa ∆EMF sensor adalah 0,567; 1,149; 2,092; dan 
2,753 volt pada konsentrasi gas CO2 sebesar 1000, 2000, 3000, dan 4000 ppm. 
Modul interaktif STEM terintegrasi dengan fisika, matematika, dan teknologi 
informasi. Media pembelajaran STEM divalidasi dan diimplementasikan pada 
pembelajaran kimia SMA/ SMK materi reaksi redoks dengan pengayaan 
elektrokimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendeteksi gas CO2 
yang telah divalidasi oleh 3 dosen kimia dan 3 guru kimia SMA/SMK layak 
untuk digunakan sebagai media pembelajaran kimia terintegrasi berbasis 
STEM, dengan skor kelayakan sistem pendeteksi gas CO2 sebesar 3,42 dan 
modul interaktif STEM sebesar 3,33.  
 
Kata kunci : gas karbon dioksida, media pembelajaran kimia, sistem pendeteksi 









pembelajaran berbasis pada 
masalah sehingga pembelajaran 
kimia yang ideal merupakan 
pembelajaran berbasis laboratorium 
(lab-based learning). Berkaitan 
dengan aktivitas siswa pada 
pembelajaran berbasis laboratorium 
maka diperlukan laboratorium yang 
berfungsi sebagai tempat untuk 
memberikan pengalaman belajar 
dimana siswa berinteraksi dengan 
bahan dan atau dengan model 
secara langsung [5].  
Proses pembelajaran suatu 
bidang ilmu, khususnya kimia, akan 
lebih baik apabila diintegrasikan 
dengan bidang ilmu lain. 
Pembelajaran kimia terintegrasi erat 
kaitannya dengan kurikulum 2013 
yang dirancang untuk 
pengembangan  sikap,  
pengetahuan,  dan  keterampilan  
siswa serta menerapkannya dalam 
berbagai situasi di sekolah dan 
masyarakat. Pembelajaran 
terintegrasi sangat menguntungkan, 
karena siswa dituntut untuk berpikir 
secara mendalam dan kreatif karena 
terkait langsung dengan satu bidang 
ilmu dan bidang ilmu yang lain [2]. 
Berkaitan dengan pembelajaran 
kimia terintegrasi, terdapat suatu 
pendekatan dalam pembelajaran 
yang dapat mengintegrasikan ilmu 
kimia dengan ilmu lainnya [7]. 
Pendekatan dalam 
pembelajaran yang dapat 
mengintegrasikan ilmu kimia dengan 
ilmu lainnya adalah science, 
technology, engineering and 
mathematics (STEM) [6, 7, 3]. STEM 
merupakan pendekatan dalam 
pembelajaran yang terintegrasi 
dengan berbagai disiplin ilmu. STEM 
memungkinkan siswa untuk 
mempelajari konsep akademik 
secara tepat dengan menerapkan 4 
disiplin ilmu (sains, teknologi, 
keahlian teknik dan matematika). 
Pembelajaran berbasis STEM 
terintegrasi dengan teknologi 
sehingga dalam pembelajaran 
digunakan alat-alat digital utamanya 
komputer [6, 1]. Pembelajaran STEM 
berbasis pada kinerja (performance-
based), berbasis inkuiri, dan berbasis 
pada masalah atau problem-based 
learning. Pembelajaran berbasis 
STEM juga menuntut siswa untuk 
menjadi inovator (pembaharu), 
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pemecah masalah, penemu yang 
percaya diri, sadar teknologi, dan 
mampu berpikir logis [6, 7]. 
Penelitian ini 
mengembangkan media 
pembelajaran kimia berupa 
rangkaian sistem pendeteksi gas 
karbondioksida (CO2) hasil 
modifikasi dari sensor gas figaro 
CDM 4160 beserta modul interaktif 
STEM sehingga dapat diterapkan 




2.1. Reagen dan Bahan 
  Sistem pendeteksi gas CO2 
dibuat dari sensor berbasis oksida 
logam semikonduktor CDM 4160 
yang diproduksi oleh Figaro 
Engineering inc. Mikrokontroler 
ATmega 328 digunakan sebagai 
pengolah data analog didapatkan 
dari toko lokal. Gas CO2 dan gas N2 
UHP yang diproduksi oleh PT 
Samator digunakan dalam proses 
kalibrasi sistem pendeteksi gas CO2. 
Selanjutnya, etanol PA dan sukrosa 
digunakan sebagai simulasi 
eksperimen dengan menggunakan 
sistem pendeteksi gas CO2. 
2.2. Prosedur Pengembangan Media  
Sistem pendeteksi gas CO2 
difabrikasi sesuai dengan desain 
yang telah dibuat kemudian 
dikalibrasi dengan menggunakan 
flowmeter. Gas CO2 dikombinasikan 
dengan gas N2 dengan perbandingan 
tertentu, difungsikan untuk 
mengeluarkan gas CO2 dengan 
konsentrasi sebesar 1000, 2000, 
3000, dan 4000 ppm. Sejumlah 
tertentu gas CO2/ N2 dialirkan 
melalui sensor kemudian dilakukan 
pengukuran perubahan tegangan 
listrik untuk masing-masing 
konsentrasi gas CO2. Berdasarkan 
data hasil kalibrasi dapat dibuat 
grafik konsentrasi  gas CO2 terhadap 
∆EMF (electromotive force) keluaran 
sensor. 
Sistem pendeteksi gas CO2 
yang terkalibrasi kemudian diuji 
coba dengan kegiatan praktikum 
yang akan diberikan kepada siswa. 
Percobaan yang disimulasikan pada 
rangkaian sistem pendeteksi gas CO2 
adalah reaksi redoks yang 
menghasilkan gas CO2, yaitu 
pembakaran gula dan pembakaran 
etanol. Selanjutnya, penyusunan 
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modul STEM dilakukan berdasarkan 
analisis kurikulum sebagai dasar 
untuk menyusun aktivitas 
pembelajaran dalam bentuk 
praktikum, diskusi, dan studi 
literatur.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem pendeteksi gas 
karbon dioksida (CO2) dikembangkan 
dari sensor gas keluaran Figaro 
Engineering inc., yaitu CDM 4160, 
yang memiliki limit deteksi 400-4500 
ppm. Sistem pendeteksi gas CO2 
yang telah dikembangkan kemudian 
dikalibrasi dengan menggunakan 
1000, 2000, 3000, dan 4000 ppm gas 
CO2. Berdasarkan hasil kalibrasi 
konsentrasi gas CO2 berbanding 
lurus dengan tegangan keluaran 
sensor. Pada saat sistem pendeteksi 
gas dipaparkan pada gas CO2, gas 
CO2 yang berlaku sebagai gas 
pengoksidasi akan diserap pada 
permukaan kristal SnO2 dan bereaksi 
dengan ion oksigen teradsorbsi O- 
sehingga menyebabkan adanya 
kekurangan elektron pada 
permukaan oksida elektron. 
Kurangnya konsentrasi elektron 
pada permukaan kristal SnO2 
menyebabkan rapat muatan negatif 
oksida menurun, sedangkan 
tegangan keluaran dan nilai tahanan 
sensor mengalami kenaikan. Hasil 
kalibrasi sensor gas CO2 digunakan 
untuk memudahkan konversi nilai 
tegangan keluaran sensor menjadi 
konsentrasi gas CO2 dalam satuan 
ppm. 
Berdasarkan hasil penelitian 
dapat diketahui bahwa hasil validitas 
sistem pendeteksi gas dan modul 
interaktif STEM adalah sangat valid 
dengan skor berturut-turut 3,42 dan 
3,33. Oleh karena itu, ditinjau dari 
keempat komponen penilaian media 
ajar, media pembelajaran dengan 
topik sistem pendeteksi gas CO2 
layak digunakan sebagai bahan ajar 
dalam pembelajaran kimia 
terintegrasi berbasis STEM. 
 
KESIMPULAN 
Media pembelajaran berupa 
sistem pendeteksi gas karbon 
dioksida (CO2) dan modul interaktif 
STEM telah dikembangkan sebagai 
media pembelajaran kimia 
terintegrasi pada materi Reaksi 
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Redoks untuk Kelas X SMA/SMK 
semester genap. Media 
pembelajaran berbasis STEM 
divalidasi dan diujicobakan pada 
siswa kelas X Kimia Analisis (KA) di 
SMKN 5 Surabaya. Hasil validasi ahli 
menunjukkan bahwa media 
pembelajaran kimia terintegrasi 
berbasis STEM memiliki kriteria 
sangat valid dengan skor 3,42 dan 
3,33 (skala 1-4). 
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MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS STEM 








1. Sebagai sarana penyedia media pembelajaran kimia, yaitu media 
pembelajaran berbasis STEM. 
2. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 
pengajaran kimia karena membantu mengintegrasikan ilmu kimia ke 
dalam cabang ilmu lain
Untuk mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis STEM 
berupa rangkaian sistem pendeteksi gas karbon dioksida (CO2) dan 
modul STEM interaktif untuk pembelajaran kimia pada materi Reaksi 
Redoks dengan pengayaan Elektrokimia
ALAT PENELITIAN:
sensor figaro CDM 4160, 
piranti akuisisi data berupa 
mikrokontroler Arduino, flow 
meter, wadah sampel, pompa 
gas, selang plastik, 
komputer atau laptop, gelas 
kimia, tabung reaksi, dan 
penjepit tabung
BAHAN PENELITIAN:
gas CO2, gas N2, akuades, 














1000 0,5474 0,5621 0,5914 0,5670 0,01829
2000 1,0850 1,1681 1,1926 1,1486 0,04602
3000 2,0528 2,0626 2,1603 2,0919 0,04855
4000 2,7175 2,7370 2,8055 2,7533 0,03772
Tabel 4.1. Pengujian kadar gas CO2 terhadap tegangan keluaran sensor (∆EMF)
pengukuran 1000 ppm gas CO2 dengan sistem pendeteksi 
gas merupakan pengukuran dengan nilai presisi paling 
















Validasi Sistem Pendeteksi Gas CO2 dan Modul 
Interaktif STEM
Validasi Butir Soal Evaluasi Reaksi Redoks
Kriteria validitas modul 
interaktif STEM adalah 
sangat valid  dengan skor 
3,33
Kriteria validitas sistem 
pendeteksi Gas CO2 adalah 
sangat valid dengan skor 
3,42
No Aspek Penilaian SD Kriteria
1 kelayakan isi 3,34 0,486 sangat valid
2 sajian 3,50 0,635 sangat valid
3 kegrafisan 3,17 0,452 valid
4 kebahasaan 3,59 0,527 sangat valid
Rata-rata = 3,42 sangat valid
Tabel 4.2. Tabel Hasil Validasi Sistem Pendeteksi Gas CO2
No Aspek Penilaian SD Kriteria
1 kelayakan isi 3,33 0,478 sangat valid
2 Sajian 3,25 0,565 sangat valid
3 Kegrafisan 3,33 0,753 sangat valid
4 kebahasaan 3,29 0,532 sangat valid
Rata-rata = 3,33
Tabel 4.3. Tabel Hasil Validasi Modul Interaktif STEM
x
x
Hasil Belajar Kognitif Hasil Belajar Afektif Hasil Belajar Psikomotor





Tabel 4.7. Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Awal Siswa 
thitung Nilai probabilitas Kesimpulan
Hasil Belajar 0,922 0,026





Selisih rata-rata nilai pre 
tes dan pos tes
Eksperimen 2,9 7,8 0,9
Kontrol 2,9 7,4 0,5
Tabel 4.10. Perbedaan kenaikan nilai kognitif kelas eksperimen dan kontrol





Media pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) sistem 
pendeteksi gas karbon dioksida (CO2) dan modul interaktif STEM  materi Reaksi Redoks untuk 
Kelas X SMA/SMK semester genap.
Sistem pendeteksi gas CO2 dikalibrasi pada konsentrasi 1000, 2000, 3000, dan 4000 ppm CO2 
sehingga menghasilkan persamaan kurva kalibrasi y=0,00075x-0,235.
Hasil validasi ahli modul menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia terintegrasi berbasis STEM 
berupa sistem pendeteksi gas CO2 memiliki kriteria sangat valid (skor 3,42) dan modul interaktif 
STEM memiliki kriteria sangat valid (skor 3,33) (skala 1-4). 
Rata-rata nilai kognitif siswa setelah pembelajaran berlangsung adalah 7,8 pada kelas eksperimen 
dan 7,4 (skala 0-10) pada kelas kontrol. Sedangkan nilai afektif siswa pada kelas eksperimen 
memperoleh rata-rata nilai 3,32 dan siswa kelas kontrol memperoleh rata-rata nilai 3,09 (skala 0-4). 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan media 
pembelajaran berbasis STEM dengan topik sistem pendeteksi gas CO2 di SMA.
2. Pengembangan media pembelajaran STEM dalam bentuk inovasi lain perlu dilakukan 
pada level sekolah menengah maupun perguruan tinggi untuk meningkatkan kegiatan 
pembelajaran yang bersifat multidisipliner. 
